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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ СТРАНИЦУ

ВНИМАНИЕ! Электростимулятор следует с осторожностью использовать на лю-
дях, имеющих водитель сердечного ритма или другой электрический имплантат.

ВНИМАНИЕ! Работа в области грудной клетки может увеличить риск фибрилля-
ции сердца. 

ВНИМАНИЕ! Одновременное использование электростимулятора с высокочас-
тотным хирургическим оборудованием может привести к ожогам на участках контакта 
электродов стимулятора с пациентом и к повреждению электростимулятора.

ВНИМАНИЕ! Работа в непосредственной близости (например, 1 м) от коротковол-
нового или микроволнового терапевтического оборудования или мобильных средств 
связи может привести к неустойчивой работе электростимулятора.

ВНИМАНИЕ! Недопустимо самостоятельное использование электростимулятора 
детьми, недееспособными лицами и престарелыми людьми.

ВНИМАНИЕ! Аппарат требует применения специальных мер предосторожности 
для обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС) и должен эксплуатировать-
ся в соответствии с информацией, относящейся к ЭМС, приведенной в Приложении А.

ВНИМАНИЕ! Нельзя пользоваться электростимулятором со снятой крышкой ба-
тарейного отсека, поскольку контакт оператора с цепями батареи нарушает Правила 
техники безопасности.
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ВНИМАНИЕ! Поскольку действующее значение плотности тока на электродах мо-
жет превышать 2 мА/см2, аппарат требует особого внимания при использовании.

Водостойкость: Никакой специальной защиты против проникновения жидкостей 
нет (IPX0).

Клиническая окружающая среда: электростимулятор НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для 
использования в присутствии огнеопасных обезболивающих смесей с воздухом, ки-
слородом или закисью азота.

Аппарат не применяется совместно или во взаимодействии с другим оборудованием.
Выносные электроды: Допускается применять только электроды, поставляемые 

изготовителем, которые соответствуют требованиям подавления электромагнитного 
излучения. Применение других электродов может привести к увеличению электро-
магнитной эмиссии или снижению помехоустойчивости аппарата. Электроды допус-
кается подключать только в предназначенное для этого гнездо.

Перечень аппаратов, которые при работе с выносными электродами обеспечива-
ют соответствие требованиям стандарта на ЭМС, приведен в Приложении В.

НЕ РАЗБИРАЙТЕ аппарат – это может делать только специальный обслуживаю-
щий персонал.
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Батарея: Используйте качественные батареи типа PP3 напряжением 9 В (6F22KG 
1604 9V) с неистекшим сроком годности.

Устанавливайте батарею, соблюдая полярность.
Удалите батарею из устройства, если не используете его в течение длительного 

периода, чтобы избежать протекания электролита.
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПЕРЕЗАРЯЖАТЬ обычные батареи!
Электростимулятор соответствует основным требованиям и положениям Дирек-

тивы 2002/96/EC.

Символ  на документах, сопровождающих электростимулятор, указывает на то, 
что он не может быть утилизирован вместе с бытовыми отходами, его следует сдать 
на переработку в соответствии с действующими правилами. За более подробной 
информацией обратитесь в местный центр утилизации.

Правильно утилизируя электростимулятор, Вы предотвращаете возможное от-
рицательное воздействие на человека и окружающую среду.
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1 НАЗНАЧЕНИЕ

Электростимуляторы чрескожные ЧЭНС-“Скэнар”, (далее – аппарат “Скэнар”, или 
аппарат, или “Скэнар”) производятся в трёх исполнениях:

¾¾ Электростимулятор чрескожный с биообратной связью индивидуального до-
зирования воздействия на рефлекторные зоны ЧЭНС-“Скэнар”;

¾¾ Электростимулятор чрескожный трехрежимный индивидуального дозиро-
вания воздействия на рефлекторные зоны ЧЭНС-01-“Скэнар”;

¾¾ Электростимулятор чрескожный двухрежимный индивидуального дозиро-
вания воздействия на рефлекторные зоны ЧЭНС-02-“Скэнар”.

“Скэнар” предназначен для терапевтического неинвазивного воздействия на кож-
ный покров человека, оказания общерегулирующего влияния на физиологические си-
стемы организма в широком спектре патологий, снятия боли любого типа, оказания 
неотложной помощи.

Аппарат “Скэнар” применяется:
¾¾ в лечебно-профилактических учреждениях, стационарах, скорой помощи  
и на дому врачами широкого профиля и лицами со средним медицинским 
образованием – как самостоятельное средство, а также в сочетании с други-
ми методами лечения при хронических заболеваниях внутренних органов;
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¾¾ в домашних условиях с целью коррекции различных патологических состо-
яний, особенно при болевых проявлениях, снижения проблем при травмах, 
ожогах, обморожениях и в других аналогичных ситуациях.

Аппарат “Скэнар” предназначен для эксплуатации при номинальном значении 
температур от 10 0С до 35 0С, относительной влажности до 80 % при 25 0С.

По степени потенциального риска применения аппарат “Скэнар” относится  
к классу 2а по ГОСТ Р 51609-2000.

По воспринимаемым механическим воздействиям аппарат “Скэнар” относится  
к группе 2 по ГОСТ P 50444-92, по последствиям отказов – к классу В по ГОСТ Р 50444-92.

По способу защиты пациента и обслуживающего персонала от поражения элек-
трическим током аппарат “Скэнар” соответствует ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.10-
93 для изделий с внутренним источником питания, тип BF.
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Напряжение питания – 9 В.
2.2 Максимальный потребляемый ток – не более 85 мА.
2.3 Аппарат “Скэнар” на нагрузке согласно рисунку 1 обеспечивает:

¾¾ формирование двухфазных стимулов без постоянной составляющей (см. ри-
сунок 2) с формой, зависящей от подэлектродного импеданса; 

¾¾ регулировку длительности 1-ой фазы стимула (см. рисунок 2) в пределах от 
(4 ± 2) до (500 ± 50) мкс, при этом амплитуда первого импульса 2-ой фазы 
стимула на нагрузке Н1 согласно рисунку 1 изменяется от (1,7-2,8) В до 
(100-150) В, шаг регулировки амплитуды – не более 1 В.
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Обозначение Номинал

R1
R2
C1

ОМЛТ – 0,25-560 Ом – 5 %
ОМЛТ – 0,25-91 кОм – 5 %
К73 – 11 – 250 В – 0,03 мкФ – 10 %

Рисунок 1

1st Ph – первая фаза стимула;
2d Ph –вторая фаза стимула;
Ua – амплитуда первого импульса 2-ой 
фазы стимула

Рисунок 2
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 2.4 Постоянные частоты следования стимулов:
¾¾ ЧЭНС-“Скэнар” – (90 ± 9) Гц;
¾¾ ЧЭНС-01-“Скэнар” – (14,0 ± 1,4), (60 ± 6), (90 ± 9), (340 ± 34) Гц;
¾¾ ЧЭНС-02-“Скэнар” – (60 ± 6) и (90 ± 9) Гц.

2.5 Частотная модуляция (только для ЧЭНС-“Скэнар” и ЧЭНС-01-“Скэнар”) с пара-
метрами:

¾¾ изменение частоты от (30 ± 3) до (120 ± 12) Гц;
¾¾ период модуляции – (7 ± 2) с. 

2.6 Амплитудная модуляция (см. рисунок 3) с параметрами: 
¾¾ длительность серий стимулов с установленной амплитудой – (3,0 ± 0,5) с; 
¾¾ длительность серий стимулов с минимальной амплитудой (паузы) – (1,0 ± 0,3) с.

2.7 Время дозированного воздействия на нагрузке Н1:
¾¾ ЧЭНС-“Скэнар” – от 20 до 40 с;
¾¾ ЧЭНС-01-“Скэнар” – от 30 до 60 с;
¾¾ ЧЭНС-02-“Скэнар” – от 45 до 75 с.

2.8 Время автоматического отключения аппарата – (60 ± 20) с.
2.9 Масса аппарата  – не более 0,2 кг.
2.10 Габаритные размеры – не более 140х55х35 мм.
2.11 Средний срок службы – не менее 5 лет.



15

ЧЭНС-Скэнар. Паспорт.                                                                                                                                                                                           Версия 6.2 от  25.12.17

Umin – минимальная амплитуда
Us – установленная амплитуда
tp – длительность паузы
tb – длительность пачки стимулов

Рисунок 3
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3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки аппарата “Скэнар” приведен в таблице 1.
Таблица 1

Наименование Обозначение документа Кол. 
шт.

Электростимулятор чрескожный с биообратной 
связью индивидуального дозирования воздей-
ствия на рефлекторные зоны ЧЭНС-“Скэнар”

ЛТБЖ.941514.001

Электростимулятор чрескожный трехрежимный 
индивидуального дозирования воздействия на 
рефлекторные зоны ЧЭНС-01-“Скэнар”

ЛТБЖ.941514.001-01

Электростимулятор чрескожный двухрежим-
ный индивидуального дозирования воздей-
ствия на рефлекторные зоны ЧЭНС-02-“Скэнар”

ЛТБЖ.941514.001-02
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Наименование Обозначение документа Кол. 
шт.

Батарея типа PP3 напряжением 9 В (6F22KG 
1604 9V)

Покупное изделие 1

Футляр ЛТБЖ.466946.003 1

Потребительская тара ЛТБЖ.466946.012 1

Паспорт ЛТБЖ.941514.001 ПС 1

Инструкция по применению ЛТБЖ.941514.001 ИП 1

Примечания:
1.	 Электростимуляторы по требованию заказчика могут комплектоваться электродами 

выносными следующих типов:
¾¾ лицевой ЛТБЖ.943132.001
¾¾ гребенчатый ЛТБЖ.943132.002
¾¾ точечный ЛТБЖ.943132.003

2.	 Электроды выносные, перечисленные в п.1), приобретаются дополнительно. 
3.	 Внешний вид электродов – см. Приложение Б.

Продолжение Таблицы 1
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4 УСТРОЙСТВО АППАРАТА

4.1 Устройство аппарата ЧЭНС-“Скэнар”

Внешний вид аппарата “Скэнар” представлен на рисунке 4.

Рисунок 4
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4.1.1 На нижней стороне корпуса 1 расположен встроенный электрод 2 и ба-
тарейный отсек с крышкой 12.

4.1.2 На верхней стороне корпуса аппарата “Скэнар” расположены светодиоды:
¾¾ 3 – “ ” индицирует энергию воздействующих стимулов; 
¾¾ 4 – светодиод общего назначения;
¾¾ 5 – “Fm” – индицирует состояние установки режима ЧМ;
¾¾ 6 – “Am” – индицирует состояние установки режима АМ;
¾¾ 7 – “D” – индицирует состояние установки режима дозированного воздействия.

Светодиоды 4, “Fm”, “Am”, “D”, кроме того, используются для индикации:
¾¾ энергии воздействия (при регулировке энергии):
• 4 – от 1 до 25 %;
• 4, “Fm” – от 26 до 50 %;
• 4, “Fm”, “Am” – от 51 до 75 %;
• 4, “Fm”, “Am”, “D” – от 76 до 100 %; 

¾¾ процесса достижения дозы (при отработке дозирования) – чем больше свето-
диодов горит, тем меньше времени остаётся до достижения дозы.

4.1.3 На верхней стороне корпуса аппарата “Скэнар” расположены кнопки:
¾¾ 8 – “ ” включает и выключает аппарат;
¾¾ 9 – “ ” – переключает состояния установки режима воздействия;
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¾¾ 10 – “” – включает выбранный режим или увеличивает энергию воздей-
ствующих стимулов;

¾¾ 11 – “ ” – выключает выбранный режим или уменьшает энергию воздей-
ствующих стимулов.

4.1.4 На боковой поверхности корпуса находится гнездо 13 для подключения вы-
носных электродов, которые поставляются по отдельному заказу. 

ВНИМАНИЕ! Используйте только выносные электроды от произво-
дителя аппарата “Скэнар”. При подключении выносного электрода 
будьте внимательны, подключайте только совместимые с гнездом 
штекеры. Подключение электродов от сторонних производителей или  
с несоответствующим штекером может привести к разрушению гнез-
да и утрате гарантии!

4.1.5 Увеличивать или уменьшать энергию воздействующих стимулов можно как 
однократными (по одной ступени) нажатиями кнопок “” или “ ” соответственно, 
так и непрерывно, удерживая соответствующую кнопку в нажатом состоянии.

Увеличение энергии воздействующих стимулов сопровождается щелчками в тем-
пе регулировки, увеличением яркости светодиода “ ” и последовательным вклю-
чением светодиодов 4, “Fm”, “Am”, “D”. При достижении максимальной энергии про-
звучит длинный звуковой сигнал.
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Уменьшение энергии воздействующих стимулов сопровождается щелчками  
в темпе регулировки, уменьшением яркости светодиода “ ” и последовательным 
выключением светодиодов “D”, “Am”, “Fm”, 4. При достижении минимальной энергии 
прозвучит длинный звуковой сигнал.

4.1.6 Для установки режима дозированного воздействия необходимо нажимать 
кнопку “ ”, пока не загорится светодиод “D”. Для включения режима необходимо при 
горящем светодиоде “D” нажать кнопку “”, для выключения – кнопку “ ”. Включе-
ние режима сопровождается восходящим двухтональным звуковым сигналом, вы-
ключение – нисходящим.

В режиме дозированного воздействия при контакте электродов с кожей прозву-
чит короткий звуковой сигнал высокого тона, а через 1-3 с – низкого тона и кратко-
временно загорится светодиод “D”. По мере отработки дозированного воздействия 
будут последовательно загораться светодиоды “D”, “Am”, “Fm”, 4 (по одному или сразу 
несколько), и в зависимости от темпа достижения дозы могут звучать однократные 
звуковые сигналы. На различных участках тела скорость загорания светодиодов и ко-
личество промежуточных звуковых сигналов могут отличаться. 

Достижение дозы индицируется одновременно двухтональным звуковым сигна-
лом и четырьмя горящими светодиодами.
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4.1.7 Для установки режима АМ необходимо нажимать кнопку “ ”, пока не заго-
рится светодиод “Am”. Для включения режима необходимо при горящем светодиоде 

“Am” нажать кнопку “”, для выключения – кнопку “ ”. Включение режима сопрово-
ждается восходящим двухтональным звуковым сигналом, выключение – нисходящим.

В режиме амплитудной модуляции аппарат будет производить прерывистое воздей-
ствие: 3 с – воздействие, 1 с – пауза. При этом будет изменяться яркость светодиода “ ”.

4.1.8 Для установки режима ЧМ необходимо нажимать кнопку “ ”, пока не заго-
рится светодиод “Fm”. Для включения режима необходимо при горящем светодиоде 

“Fm” нажать кнопку “”, для выключения – кнопку “ ”. Включение режима сопрово-
ждается восходящим двухтональным звуковым сигналом, выключение – нисходящим.

В режиме частотной модуляции воздействие производится с изменяющейся ча-
стотой (от 30 до 120 Гц и обратно). Интенсивность свечения светодиода “ ” меняется 
в зависимости от частоты следования импульсов.

Возможно одновременное включение нескольких режимов воздействия: “D+Am”, 
“D+Fm”, “D+Am+Fm”, “Am+Fm”. Для этого последовательно включаются нужные режимы.

4.1.9 Включение/выключение звуковой индикации:
¾¾ включение производится одновременным нажатием кнопок “ ” и “” (про-
звучит одиночный звуковой сигнал);

¾¾ выключение производится одновременным нажатием кнопок “ ” и “ ” 
(звуковой индикации нет).
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4.1.10 Блокировка/разблокировка клавиатуры производится нажатием и удержа-
нием кнопок “ ” и “ ” (примерно 2 с) до тех пор, пока не прозвучит двухтональный 
нисходящий/восходящий звуковой сигнал.

Если аппарат выключится автоматически, то при следующем включении клавиа-
тура разблокирована.

4.1.11 Включение аппарата с сохранением энергии, установленной до выключе-
ния, производится нажатием и удержанием кнопок “ ” и “” (примерно 2 с) до тех 
пор, пока не прозвучит прерывистый сигнал высокого тона. 

ВНИМАНИЕ! Звуковая индикация включения с сохранением энергии 
отличается от обычного включения.

4.2 Устройство аппарата ЧЭНС-01-“Скэнар”

Внешний вид аппарата “Скэнар” представлен на рисунке 5.
4.2.1 На нижней стороне корпуса 1 расположен встроенный электрод 2 и батарей-

ный отсек с крышкой 12.
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4.2.2 На верхней стороне корпуса аппарата “Скэнар” расположены светодиоды:
¾¾ 3 – “ ” – индицирует энергию воздействующих стимулов; 
¾¾ 4 – “F” – индицирует состояние выбора частоты воздействия;
¾¾ 5 – “Fm” – индицирует состояние установки режима ЧМ;
¾¾ 6 – “Am” – индицирует состояние установки режима АМ;
¾¾ 7 – “D” – индицирует состояние установки режима дозированного воздействия.

Рисунок 5
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Светодиоды “F”, “Fm”, “Am”, “D”, кроме того, используются для индикации:
¾¾ энергии воздействия (при регулировке энергии):

• “F” – от 1 до 25 %;
• “F”, “Fm” – от 26 до 50 %;
• “F”, “Fm”, “Am” – от 51 до 75 %;
• “F”, “Fm”, “Am”, “D” – от 76 до 100 %;

¾¾ процесса достижения дозы (при отработке дозирования) – чем больше све-
тодиодов горит, тем меньше времени остаётся до достижения дозы.

4.2.3 На верхней стороне корпуса аппарата “Скэнар” расположены светодиоды 
кнопки:

¾¾ 8 – “ ” – включает и выключает аппарат;
¾¾ 9 – “ ” – переключает состояния установки режима воздействия;
¾¾ 10 – “” – включает выбранный режим или увеличивает энергию воздей-
ствующих стимулов;

¾¾ 11 – “ ” – выключает выбранный режим или уменьшает энергию воздей-
ствующих стимулов.

4.2.4 На боковой поверхности корпуса находится гнездо 13 для подключения вы-
носных электродов, которые поставляются по отдельному заказу.
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ВНИМАНИЕ! Используйте только выносные электроды от произво-
дителя аппарата “Скэнар”. При подключении выносного электрода 
будьте внимательны, подключайте только совместимые с гнездом 
штекеры. Подключение электродов от сторонних производителей или  
с несоответствующим штекером может привести к разрушению гнез-
да и утрате гарантии!

4.2.5 Увеличивать или уменьшать энергию воздействующих стимулов можно как одно-
кратными (по одной ступени) нажатиями кнопок “” или “ ” соответственно, так и непре-
рывно, удерживая соответствующую кнопку в нажатом состоянии.

Увеличение энергии воздействующих стимулов сопровождается щелчками в темпе 
регулировки, увеличением яркости светодиода “ ” и последовательным включением 
светодиодов “F”, “Fm”, “Am”, “D”. При достижении максимальной энергии прозвучит длин-
ный звуковой сигнал.

Уменьшение энергии воздействующих стимулов сопровождается щелчками в темпе 
регулировки, уменьшением яркости светодиода “ ” и последовательным выключением 
светодиодов “D”, “Am”, “Fm”, “F”. При достижении минимальной энергии прозвучит длин-
ный звуковой сигнал.

4.2.6 Для установки режима дозированного воздействия необходимо нажимать 
кнопку “ ”, пока не загорится светодиод “D”. Для включения режима необходи-
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мо при горящем светодиоде “D” нажать кнопку “”, для выключения – кнопку “ ”. 
Включение режима сопровождается восходящим двухтональным звуковым сигналом,  
выключение – нисходящим.

В режиме дозированного воздействия при контакте электродов с кожей прозву-
чит короткий звуковой сигнал высокого тона, а через 1-3 с – низкого тона и кратко-
временно загорится светодиод “D”. По мере отработки дозированного воздействия 
будут последовательно загораться светодиоды “D”, “Am”, “Fm”, “F” (по одному или 
сразу несколько), и в зависимости от темпа достижения дозы могут звучать однократ-
ные звуковые сигналы. На различных участках тела скорость загорания светодиодов  
и количество промежуточных звуковых сигналов могут отличаться. 

Достижение дозы индицируется одновременно двухтональным звуковым сигна-
лом и четырьмя горящими светодиодами.

4.2.7 Для установки режима АМ необходимо нажимать кнопку “ ”, пока не заго-
рится светодиод “Am”. Для включения режима необходимо при горящем светодиоде 

“Am” нажать кнопку “”, для выключения – кнопку “ ”. Включение режима сопрово-
ждается восходящим двухтональным звуковым сигналом, выключение – нисходящим.

В режиме амплитудной модуляции аппарат будет производить прерывистое воз-
действие: 3 с – воздействие, 1 с – пауза. При этом яркость светодиода “ ” будет из-
меняться с такой же периодичностью.
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4.2.8 Для установки режима ЧМ необходимо нажимать кнопку “ ”, пока не заго-
рится светодиод “Fm”. Для включения режима необходимо при горящем светодиоде 

“Fm” нажать кнопку “”, для выключения – кнопку “ ”. Включение режима сопрово-
ждается восходящим двухтональным звуковым сигналом, выключение – нисходящим.

В режиме частотной модуляции воздействие производится с изменяющейся ча-
стотой (от 30 до 120 Гц и обратно). Интенсивность свечения светодиода “ ” меняется 
в зависимости от частоты следования импульсов.

При включении режима “Fm” частота, установленная в режиме “F”, игнорируется. 
При выключении режима “Fm” включается ранее установленная частота.

4.2.9 Для выбора одной из четырёх частот воздействия (14, 60, 90 или 340 Гц) не-
обходимо нажимать кнопку “ ” до загорания светодиода “F”. Для выбора частоты не-
обходимо, пока горит светодиод “F”, нажимать кнопку “” или “ ”. Переключение 
частоты сопровождается короткими звуковыми сигналами:

¾¾ 14 Гц – одним;
¾¾ 60 Гц – двумя;
¾¾ 90 Гц –  тремя;
¾¾ 340 Гц –  четырьмя.

При включении новой частоты изменяется интенсивность свечения светодиода “ ”.
При включенном режиме ЧМ изменение частоты воздействия невозможно, при 

попытке прозвучит длинный звуковой сигнал.
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Возможно одновременное включение нескольких режимов воздействия: “D+Am” 
(при любой частоте воздействия), “D+Fm”, “D+Am+Fm”, “Am+Fm”. Для этого последо-
вательно включаются нужные режимы.

4.2.10 Включение/выключение звуковой индикации:
¾¾ включение производится одновременным нажатием кнопок “ ” и “” (про-
звучит одиночный звуковой сигнал);

¾¾ выключение производится одновременным нажатием кнопок “ ” и “ ” 
(звуковой индикации нет).

4.2.11 Блокировка/разблокировка клавиатуры производится нажатием и удержа-
нием кнопок “ ” и “ ” (примерно 2 с) до тех пор, пока не прозвучит двухтональный 
нисходящий/восходящий звуковой сигнал.

Если аппарат выключится автоматически, то при следующем включении клавиату-
ра разблокирована.

4.2.12 Включение аппарата с сохранением энергии, установленной до выключе-
ния, производится нажатием и удержанием кнопок “ ” и “” (примерно 2 с) до тех пор, 
пока не прозвучит прерывистый сигнал высокого тона. 

ВНИМАНИЕ! Звуковая индикация включения с сохранением энергии от-
личается от обычного включения.
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4.3 Устройство аппарата ЧЭНС-02-“Скэнар”

Внешний вид аппарата “Скэнар” представлен на рисунке 6.

Рисунок 6
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4.3.1 На нижней стороне корпуса 1 расположен встроенный электрод 2 и батарей-
ный отсек с крышкой 12.

4.3.2 На верхней стороне корпуса аппарата “Скэнар” расположены светодиоды:
¾¾ 3 – “ ” – индицирует энергию воздействующих стимулов; 
¾¾ 4, 5 – светодиоды общего назначения;
¾¾ 6 – “F1” – индицирует режим воздействия с постоянной частотой 90 Гц 
(режим “F1”);

¾¾ 7 – “F2” – индицирует режим дозированного воздействия с постоянной ча-
стотой 60 Гц и АМ (режим “F2”).

Светодиоды 4, 5, “F1”, “F2”, кроме того, используются для индикации:
¾¾ энергии воздействия (при регулировке энергии):
• 4 – от 1 до 25 %;
• 4, 5 – от 26 до 50 %;
• 4, 5, “F1” – от 51 до 75 %;
• 4, 5, “F2”, “F2” – от 76 до 100 %; 

¾¾ процесса достижения дозы (при отработке дозирования) – чем больше све-
тодиодов горит, тем меньше времени остаётся до достижения дозы.

4.3.3 На верхней стороне корпуса аппарата “Скэнар” расположены кнопки:
¾¾ 8 – “ ” – включает и выключает аппарат;
¾¾ 9 – “ ” – переключает режимы воздействия;
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¾¾ 10 – “” – увеличивает энергию воздействующих стимулов;
¾¾ 11 – “ ” – уменьшает энергию воздействующих стимулов.

4.3.4 На боковой поверхности корпуса находится гнездо 13 для подключения вы-
носных электродов, которые поставляются по отдельному заказу. 

ВНИМАНИЕ! Используйте только выносные электроды от произво-
дителя аппарата “Скэнар”. При подключении выносного электрода 
будьте внимательны, подключайте только совместимые с гнездом 
штекеры. Подключение электродов от сторонних производителей 
или с несоответствующим штекером может привести к разрушению 
гнезда и утрате гарантии!

4.3.5 Увеличивать или уменьшать энергию воздействующих стимулов можно как 
однократными (по одной ступени) нажатиями кнопок “” или “ ” соответственно, так 
и непрерывно, удерживая соответствующую кнопку в нажатом состоянии.

Увеличение энергии воздействующих стимулов сопровождается щелчками в тем-
пе регулировки, увеличением яркости светодиода “ ” и последовательным включе-
нием светодиодов 4, 5, “F1”, “F2”. При достижении максимальной энергии прозвучит 
длинный звуковой сигнал.

Уменьшение энергии воздействующих стимулов сопровождается щелчками в тем-
пе регулировки, уменьшением яркости светодиода “ ” и последовательным выклю-
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чением светодиодов “F2”, “F1”, 5, 4. При достижении минимальной энергии прозвучит 
длинный звуковой сигнал.

4.3.6 Режим “F1” (воздействие с постоянной частотой 90 Гц) и режим “F2” (дозиро-
ванное воздействие с постоянной частотой 60 Гц и АМ) выбирают нажатиями кнопки  

“ ”, при этом примерно на 2 с загорается соответствующий светодиод (“F1” или “F2”).
В режиме дозированного воздействия “F2” при контакте электродов с кожей про-

звучит короткий звуковой сигнал высокого тона, а через 1-3 с – низкого тона и кратко-
временно загорится светодиод “F2”. По мере отработки дозированного воздействия 
будут последовательно загораться светодиоды “F2”, “F1”, 5, 4 (по одному или сразу не-
сколько, в указанном порядке), и в зависимости от темпа достижения дозы могут зву-
чать однократные звуковые сигналы. На различных участках тела скорость загорания 
светодиодов и количество промежуточных звуковых сигналов могут отличаться. 

Достижение дозы индицируется одновременно двухтональным звуковым сигна-
лом и четырьмя горящими светодиодами.

4.3.7 Включение/выключение звуковой индикации:
¾¾ включение производится одновременным нажатием кнопок “ ” и “” (про-
звучит одиночный звуковой сигнал);

¾¾ выключение производится одновременным нажатием кнопок “ ” и “ ” 
(звуковой индикации нет).
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4.3.8 Блокировка/разблокировка клавиатуры производится нажатием и удержани-
ем кнопок “ ” и “ ” (примерно 2 с) до тех пор, пока не прозвучит двухтональный нис-
ходящий/восходящий звуковой сигнал.

Если аппарат выключится автоматически, то при следующем включении клавиату-
ра разблокирована.

4.3.9 Включение аппарата с сохранением энергии, установленной до выключения, 
производится нажатием и удержанием кнопок “ ” и “” (примерно 2 с) до тех пор, 
пока не прозвучит прерывистый сигнал высокого тона. 

ВНИМАНИЕ! Звуковая индикация включения с сохранением энергии 
отличается от обычного включения.

5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ! Перед первым использованием аппарата “Скэнар” удалите 
защитную плёнку с электрода.
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5.1 Подготовка к работе ЧЭНС-“Скэнар”

5.1.1 Снимите крышку батарейного отсека аппарата и вставьте элемент питания, 
соблюдая полярность.

При этом должен прозвучать звуковой сигнал и слабо засветиться светодиод “ ”. 
Если этого не произошло, проведите установку аппарата в исходное состояние (см. п. 5.1.2).

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается использовать питание от 
сети через какие бы то ни было адаптеры!

5.1.2 Установка аппарата “Скэнар” в исходное состояние производится при каких-
либо сбоях в работе аппарата или при необходимости быстрого возврата к исходным 
параметрам:

¾¾ амплитуда воздействующего стимула – минимальная;
¾¾ режим FM – выключен;
¾¾ режим AM – выключен;
¾¾ режим дозирования – выключен;
¾¾ частота следования стимулов – 90 Гц;
¾¾ звуковая индикация – включена;
¾¾ клавиатура – разблокирована.
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Порядок установки в исходное состояние: нажмите и удерживайте кнопки “ ”  
и “ ” примерно 2 с, пока не прозвучит прерывистый сигнал. Установка в исходное со-
стояние произойдёт независимо от того, включен или выключен аппарат.

5.1.3 Нажимая кнопку “ ”, убедитесь в поочередном зажигании светодиодов “D”, 
“Am”, “Fm”. Выбранный светодиод гаснет через 2 с после последнего нажатия кнопок.

5.1.4 Энергию стимулов регулируют кнопками “” или “ ”. При этом загораются 
светодиоды, индицируя уровень воздействия:

¾¾ 4 – от 1 до 25 %;
¾¾ 4, “Fm” – от 26 до 50 %;
¾¾ 4, “Fm”, “Am” – от 51 до 75 %;
¾¾ 4, “Fm”, “Am”, “D” – от 76 до 100 %.

5.1.5 Выключение аппарата “Скэнар” производится нажатием и удержанием 
кнопки “ ” до появления прерывистого звукового сигнала (примерно 2 с).

5.1.6 Во время работы аппарата “Скэнар” производится контроль напряжения 
батареи питания. Если напряжение питания ниже уровня 8,2 В, то примерно 2 раза  
в секунду будут звучать короткие звуковые сигналы. Следует заменить батарею питания. 
В противном случае предприятие-изготовитель не несет ответственности за несоответ-
ствие технических характеристик аппарата “Скэнар” указанным в данном паспорте.
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ВНИМАНИЕ! На время любых регулировок и при контакте электродов  
с кожей звуковая индикация низкого напряжения отключается. 

5.1.7 Если аппарат “Скэнар” работает так, как описано выше, то он готов к исполь-
зованию. В противном случае обратитесь к разделу 8.

5.1.8 Дезинфекция наружных поверхностей аппарата “Скэнар” производится 3 % 
раствором перекиси водорода с добавлением 0,5 % раствора моющего средства типа 

“Лотос” (с обязательным последующим просушиванием).

5.2 Подготовка к работе ЧЭНС-01-“Скэнар”

5.2.1 Снимите крышку батарейного отсека аппарата и вставьте элемент питания, 
соблюдая полярность.

При этом должен прозвучать звуковой сигнал и слабо засветиться светодиод  
“ ”. Если этого не произошло, проведите установку аппарата в исходное состояние 
(см. п. 5.2.2).
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ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается использовать питание от 
сети через какие бы то ни было адаптеры!

5.2.2 Установка аппарата “Скэнар” в исходное состояние производится при каких-
либо сбоях в работе аппарата или при необходимости быстрого возврата к исходным 
параметрам:

¾¾ амплитуда воздействующего стимула – минимальная;
¾¾ режим FM – выключен;
¾¾ режим AM – выключен;
¾¾ режим дозирования – выключен;
¾¾ частота следования стимулов – 60 Гц;
¾¾ звуковая индикация – включена;
¾¾ клавиатура – разблокирована.

Порядок установки в исходное состояние: нажмите и удерживайте кнопки “ ”  
и “ ” примерно 2 с, пока не прозвучит прерывистый сигнал. Установка в исходное со-
стояние произойдёт независимо от того, включен или выключен аппарат.

5.2.3 Нажимая кнопку “ ”, убедитесь в поочередном зажигании светодиодов “D”, 
“Am”, “Fm”, “F”. Выбранный светодиод гаснет через 2 с после последнего нажатия кнопок.
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5.1.4 Энергию стимулов регулируют кнопками “” или “ ”. При этом загораются 
светодиоды, индицируя уровень воздействия:

¾¾“F” – от 1 до 25 %;
¾¾“F”, “Fm” – от 26 до 50 %;
¾¾“F”, “Fm”, “Am” – от 51 до 75 %;
¾¾“F”, “Fm”, “Am”, “D” – от 76 до 100 %.

5.2.5 Выключение аппарата “Скэнар” производится нажатием и удержанием 
кнопки “ ” до появления прерывистого звукового сигнала (примерно 2 с).

5.2.6 Во время работы аппарата “Скэнар” производится контроль напряжения 
батареи питания. Если напряжение питания ниже уровня 8,2 В, то примерно 2 раза  
в секунду будут звучать короткие звуковые сигналы. Следует заменить батарею пита-
ния в соответствии с п. 7.2. В противном случае предприятие-изготовитель не несет 
ответственности за несоответствие технических характеристик аппарата “Скэнар” ука-
занным в данном паспорте.

ВНИМАНИЕ!  На время любых регулировок и при контакте электродов  
с кожей звуковая индикация низкого напряжения отключается.

5.2.7 Если аппарат “Скэнар” работает так, как описано выше, то он готов к исполь-
зованию. В противном случае обратитесь к разделу 8.
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5.2.8 Дезинфекция наружных поверхностей аппарата “Скэнар” производится 3 % 
раствором перекиси водорода с добавлением 0,5 % раствора моющего средства типа 

“Лотос” (с обязательным последующим просушиванием).

5.3 Подготовка к работе ЧЭНС-02-“Скэнар” 

5.3.1 Снимите крышку батарейного отсека аппарата и вставьте элемент питания, 
соблюдая полярность.

При этом должен прозвучать звуковой сигнал и слабо засветиться светодиод  
“ ”. Если этого не произошло, проведите установку аппарата в исходное состояние 
(см. п. 5.3.2).

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается использовать питание от 
сети через какие бы то ни было адаптеры!

5.3.2 Установка аппарата “Скэнар” в исходное состояние производится при каких-
либо сбоях в работе аппарата или при необходимости быстрого возврата к исходным 
параметрам:

¾¾ амплитуда воздействующего стимула – минимальная;
¾¾ режим “F1” – включен;
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¾¾ звуковая индикация – включена;
¾¾ клавиатура – разблокирована.

Порядок установки в исходное состояние: удерживая в нажатом положении 
кнопку “ ”, нажмите и удерживайте кнопку “ ” (примерно 2 с), пока не прозвучит 
прерывистый сигнал. Установка в исходное состояние произойдёт независимо от того, 
включен или выключен аппарат.

5.3.3 Нажимая кнопку “ ”, убедитесь в поочередном зажигании светодиодов “F2”, 
“F1”. Выбранный светодиод гаснет через 2 с после последнего нажатия кнопки.

5.3.4 Энергию стимулов регулируют кнопками “” или “ ”. При этом загораются 
светодиоды, индицируя уровень воздействия:

¾¾ 4 – от 1 до 25 %;
¾¾ 4, 5 – от 26 до 50 %;
¾¾ 4, 5, “F1” – от 51 до 75 %;
¾¾ 4, 5, “F1”, “F2” – от 76 до 100 %.

5.3.5 Выключение аппарата “Скэнар” производится нажатием и удержанием 
кнопки “ ” до появления прерывистого звукового сигнала (примерно 2 с).

5.3.6 Во время работы аппарата “Скэнар” производится контроль напряжения 
батареи питания. Если напряжение питания ниже уровня 8,2 В, то примерно 2 раза  
в секунду будут звучать короткие звуковые сигналы. Следует заменить батарею пита-
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ния в соответствии с п. 7.2. В противном случае предприятие-изготовитель не несет 
ответственности за несоответствие технических характеристик аппарата “Скэнар” ука-
занным в данном паспорте.

ВНИМАНИЕ! На время любых регулировок и при контакте электродов  
с кожей звуковая индикация низкого напряжения отключается.

5.3.7 Если аппарат “Скэнар” работает так, как описано выше, то он готов к исполь-
зованию. В противном случае обратитесь к разделу 8.

5.3.8 Дезинфекция наружных поверхностей аппарата “Скэнар” производится 3 % 
раствором перекиси водорода с добавлением 0,5 % раствора моющего средства типа 

“Лотос” (с обязательным последующим просушиванием).

6 ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1 Порядок работы ЧЭНС-“Скэнар”

6.1.1 При проведении лечебного воздействия основным документом для работы 
с аппаратом “Скэнар” является “Инструкция по применению”.
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6.1.2 Включите аппарат, удерживая кнопку “ ”, пока не прозвучит одиночный зву-
ковой сигнал и не загорится светодиод “ ” (примерно 2 с). Сразу же после включения 
в течение примерно 2 с светодиоды “D”, “Am” и “Fm” индицируют включенные ранее 
режимы воздействия – если светодиод горит, то соответствующий режим включен.

ВНИМАНИЕ! Установленные параметры воздействия (кроме энергии) 
сохраняются после выключения.

При необходимости (начало работы с новым пациентом) установите аппарат 
“Скэнар” в исходное состояние (п. 5.1.2). 

6.1.3 Установите электрод на кожу пациента, в течение нескольких секунд убеди-
тесь в отсутствии неприятных ощущений, нажмите и удерживайте кнопку “” до по-
явления первых ощущений типа легкого покалывания, вибрации, “мурашек”, которые 
должны быть комфортны для пациента.

ВНИМАНИЕ! Во избежание неприятных и болевых ощущений у паци-
ента перед началом работы, а также при переходе к более чувстви-
тельным участкам кожи снижайте энергию до минимума (нажмите  
и удерживайте кнопку “ ” до появления длинного звукового сигнала).
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ВНИМАНИЕ! Если в течение 60 с отсутствовал контакт с кожей паци-
ента и не нажимались кнопки, то аппарат “Скэнар” автоматически 
отключается.

6.1.4 По окончании работы рекомендуется установить аппарат “Скэнар” в исход-
ное состояние (п. 5.1.2). Выключите аппарат (п. 5.1.5).

6.2 Порядок работы ЧЭНС-01-“Скэнар”

6.2.1 При проведении лечебного воздействия основным документом для работы 
с аппаратом “Скэнар” является “Инструкция по применению”.

6.2.2 Включите аппарат, удерживая кнопку “ ”, пока не прозвучит одиночный зву-
ковой сигнал и не загорится светодиод “ ” (примерно 2 с). Сразу же после включения 
в течение примерно 2 с светодиоды “D”, “Am” и “Fm” индицируют включенные ранее 
режимы воздействия – если светодиод горит, то соответствующий режим включен.

ВНИМАНИЕ! Установленные параметры воздействия (кроме энергии) 
сохраняются после выключения.
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При необходимости (начало работы с новым пациентом) установите аппарат 
“Скэнар” в исходное состояние (п. 5.2.2). 

6.2.3 Установите электрод на кожу пациента, в течение нескольких секунд убеди-
тесь в отсутствии неприятных ощущений, нажмите и удерживайте кнопку “” до по-
явления первых ощущений типа легкого покалывания, вибрации, “мурашек”, которые 
должны быть комфортны для пациента.

ВНИМАНИЕ! Во избежание неприятных и болевых ощущений у паци-
ента перед началом работы, а также при переходе к более чувстви-
тельным участкам кожи снижайте энергию до минимума (нажмите  
и удерживайте кнопку “ ” до появления длинного звукового сигнала).

 

ВНИМАНИЕ! Если в течение 60 с отсутствовал контакт с кожей 
пациента и не нажимались кнопки, то аппарат “Скэнар” автоматически 
отключается.

6.2.4 По окончании работы рекомендуется установить аппарат “Скэнар” в исход-
ное состояние (п. 5.2.2). Выключите аппарат (п. 5.2.5). 
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6.3 Порядок работы ЧЭНС-02-“Скэнар”

6.3.1 При проведении лечебного воздействия основным документом для работы 
с аппаратом “Скэнар” является “Инструкция по применению”.

6.3.2 Включите аппарат, удерживая кнопку “ ”, пока не прозвучит одиночный 
звуковой сигнал и не загорится светодиод “ ” (примерно 2 с). Сразу же после вклю-
чения в течение примерно 2 с светодиоды “F2” и “F1” индицируют включенный ранее 
режим воздействия – если светодиод горит, то соответствующий режим включен.

ВНИМАНИЕ! Установленные параметры воздействия (кроме энергии) 
сохраняются после выключения.

При необходимости (начало работы с новым пациентом) установите аппарат 
“Скэнар” в исходное состояние (п. 5.3.2). 

6.3.3 Установите электрод на кожу пациента, в течение нескольких секунд убеди-
тесь в отсутствии неприятных ощущений, нажмите и удерживайте кнопку “” до по-
явления первых ощущений типа легкого покалывания, вибрации, “мурашек”, которые 
должны быть комфортны для пациента.
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ВНИМАНИЕ! Во избежание неприятных и болевых ощущений у паци-
ента перед началом работы, а также при переходе к более чувстви-
тельным участкам кожи снижайте энергию до минимума (нажмите  
и удерживайте кнопку “ ” до появления длинного звукового сигнала).

ВНИМАНИЕ! Если в течение 60 с отсутствовал контакт с кожей па-
циента и не нажимались кнопки, то аппарат “Скэнар” автоматически 
отключается.

6.3.4 По окончании работы рекомендуется установить аппарат “Скэнар” в исход-
ное состояние (п. 5.3.2). Выключите аппарат (п. 5.3.5). 
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7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Ремонт аппарата “Скэнар” производится только предприятием-изготовителем.
7.2 При появлении индикации низкого разряда батареи (короткие звуковые сиг-

налы 2 раза в секунду) снимите крышку батарейного отсека и замените батарею. Реко-
мендуется установить аппарат в исходное состояние в соответствии с: 

¾¾ п. 5.1.2 для ЧЭНС-“Скэнар”, 
¾¾ п. 5.2.2 для ЧЭНС-01-“Скэнар”,
¾¾ п. 5.3.2 для ЧЭНС-02-“Скэнар”.

8 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ  
И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

8.1 Возможные неисправности аппарата “Скэнар” и способы их устранения при-
ведены в таблице 2.
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Таблица 2
Наименование 
неисправности

Вероятная 
причина Способ устранения

Не выполняются какие-
либо регулировки или 
требования п. 5.1.3 для 
ЧЭНС-“Скэнар”, п. 5.2.3 
для ЧЭНС-01-“Скэнар”, 
п. 5.3.3 для ЧЭНС-02-

“Скэнар”.

Сбой процессора. Произведите установку аппарата  
в исходное состояние в соответствии с: 
п. 5.1.2 для ЧЭНС-“Скэнар”, 
п. 5.2.2 для ЧЭНС-01-“Скэнар”,
п. 5.3.2 для ЧЭНС-02-“Скэнар”.
Если сбои продолжаются, обратитесь 
на предприятие-изготовитель.

При отсутствии кон-
такта с кожей аппарат 
издает короткие звуко-
вые сигналы 2 раза  
в секунду.

Низкий заряд ба-
тареи питания.

Замените батарею питания. Если 
после замены батареи звуковые сиг-
налы не прекращаются, обратитесь 
на предприятие-изготовитель.

Аппарат не включается. Разряжена бата-
рея питания.

Заменить батарею питания.
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Наименование 
неисправности

Вероятная 
причина Способ устранения

Аппарат не издаёт 
никаких звуковых 
сигналов.

Выключена звуко-
вая индикация.

Произведите установку аппарата  
в исходное состояние в соответствии с: 
п. 5.1.2 для ЧЭНС-“Скэнар”, 
п. 5.2.2 для ЧЭНС-01-“Скэнар”,
п. 5.3.2 для ЧЭНС-02-“Скэнар”.
Если после этого звук не появился, об-
ратитесь на предприятие-изготовитель.

Аппарат работает, но 
нет ощущения воздей-
ствия.

Не снята защитная 
пленка со встроен-
ного электрода.

Слишком низкая 
энергия стимулов

Снимите защитную пленку со встро-
енного электрода.

Увеличьте энергию стимулов до по-
явления комфортных ощущений.

Продолжение Таблицы 2
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Наименование 
неисправности

Вероятная 
причина Способ устранения

Воздействие от встро-
енного электрода 
ощущается, от внешне-
го электрода – нет. При 
подключении внешне-
го электрода воздей-
ствие встроенного 
электрода ощущается.

Обрыв внешнего 
электрода.

Неконтакт  
в разъёме  
аппарата.

Использован 
неподходящий 
кабель внешнего 
электрода.

Замените электрод.

Проверьте надёжность под-
ключения кабеля внешнего электро-
да к разъёму.

Используйте только внешние элек-
троды, поставляемые изготовителем 
аппарата “Скэнар”.

Продолжение Таблицы 2
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Наименование 
неисправности

Вероятная 
причина Способ устранения

Воздействие от встро-
енного электрода 
ощущается, от внеш-
него электрода – нет. 
При подключении 
внешнего электрода 
воздействие встроен-
ного электрода пре-
кращается.

Замыкание в 
кабеле или разъ-
ёме внешнего 
электрода.

Использован 
неподходящий 
кабель внешнего 
электрода.

Замените электрод.

Используйте только внешние элек-
троды, поставляемые изготовителем 
аппарата “Скэнар”.

Прибор выключается 
на коже у пациента

Плохой контакт  
с кожей или кожа 
очень сухая.

Повторно включить аппарат и про-
должить обработку участка. При 
необходимости вновь повторять 
включение.

8.2 Другие неисправности устраняются только на предприятии-изготовителе.

Продолжение Таблицы 2
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9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
�� Электростимулятор чрескожный с биообратной связью индивидуаль-

ного дозирования воздействия на рефлекторные зоны ЧЭНС-“Скэнар”,  
заводской номер ____________ соответствует техническим условиям и признан 
годным к эксплуатации.

�� Электростимулятор чрескожный трехрежимный индивидуально-
го дозирования воздействия на рефлекторные зоны ЧЭНС-01-“Скэнар”,  
заводской номер ____________ соответствует техническим условиям и признан 
годным к эксплуатации.

�� Электростимулятор чрескожный двухрежимный индивидуально-
го дозирования воздействия на рефлекторные зоны ЧЭНС-02-“Скэнар”,  
заводской номер ____________ соответствует техническим условиям и признан 
годным к эксплуатации.

Дата выпуска ________________________ г.

М.П. _________________________________________________________________ 
ОТК                                   (должность и подпись представителя ОТК)

______________________________________________________________________
(инициалы, фамилия)
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10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие аппарата “Скэнар” тре-
бованиям технических условий ТУ 9444-013-05010925-2002 при соблюдении потреби-
телем правил эксплуатации, установленных в настоящем паспорте.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации аппарата “Скэнар” – 24 месяца со дня продажи.
10.3 В случае отказа аппарата “Скэнар” в период гарантийного срока он вместе  

с гарантийным талоном подлежит возврату изготовителю.
10.4 Без предъявления гарантийного талона, в случае нарушения пломб, при на-

личии механических повреждений претензии по качеству работы аппарата “Скэнар” 
не принимаются, и гарантийный ремонт не производится.

10.5 Ремонт аппарата “Скэнар” производится изготовителем за счет владельца  
в случаях:

¾¾ эксплуатации аппарата с нарушением требований настоящего паспорта;
¾¾ нарушения пломб изготовителя;
¾¾ при наличии механических повреждений;
¾¾ отказа в послегарантийный период.
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10.6 Претензии потребителей отклоняются в следующих случаях:
¾¾ наличие механических повреждений, возникших вследствие несчастных слу-
чаев, пожаров, стихийных бедствий, а также действий непреодолимой силы;

¾¾ повреждены или удалены заводские номера, наклейки, пломбы, отсутствует 
или повреждена другая маркировка, идентифицирующая изделие;

¾¾ наличие следов вскрытия или несанкционированного доступа (ремонта);
¾¾ аппарат имеет дефекты, возникшие в результате:
•	 ненадлежащих условий транспортировки и хранения (отсутствие ориги-

нальной упаковки при перевозке, повышенная влажность, агрессивные 
среды, следы посторонних предметов, животных и насекомых, залития 
жидкостями и т.д.);

•	 ненадлежащих условий эксплуатации (перегрузки, наличие механических, 
тепловых и электрических повреждений, замятые контакты, трещины, ско-
лы, следы ударов, полное или частичное изменение формы изделия);

•	 использования некачественных или несоответствующих принадлежностей.
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11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
11.1. В случае отказа аппарата “Скэнар” или его неисправности в период действия 

гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной 
приемке владелец должен направить в адрес предприятия-изготовителя следующие 
документы:

¾¾ заявку на ремонт (замену);
¾¾ дефектную ведомость;
¾¾ гарантийный талон.

11.2. Все представленные рекламации регистрируются потребителем в таблице 3.
Таблица 3

Дата начала  
эксплуатации 

аппарата 

Дата  
возникновения 
неисправности

Краткое  
содержание  

неисправности
Примечание
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12 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

12.1 Транспортирование аппаратов “Скэнар” потребителю осуществляется все-
ми видами крытых транспортных средств, кроме неотапливаемых отсеков самолетов  
в условиях температуры окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С и относи-
тельной влажности 100 % при температуре 25 °С с защитой от прямого попадания ат-
мосферных осадков.

12.2  После транспортирования в условиях отрицательных температур электро-
стимулятор в транспортной таре выдерживается при нормальных климатических ус-
ловиях в течение 24 часов.
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13 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ
�� Электростимулятор чрескожный с биообратной связью индивидуаль-

ного дозирования воздействия на рефлекторные зоны ЧЭНС-“Скэнар”,  
заводской номер ____________.

�� Электростимулятор чрескожный трехрежимный индивидуально-
го дозирования воздействия на рефлекторные зоны ЧЭНС-01-“Скэнар”,  
заводской номер ____________.

�� Электростимулятор чрескожный двухрежимный индивидуально-
го дозирования воздействия на рефлекторные зоны ЧЭНС-02-“Скэнар”,  
заводской номер ____________.

Упакован
ЗАО “ОКБ “РИТМ” согласно требованиям ГОСТ Р 50444-92.

Дата упаковки    “______”  _____________ _____ г.

Упаковку произвел __________     ____________________      М. П.
                                           (подпись)                          (фамилия)

Изделие после упаковки принял __________________       ______________________
                                              (подпись)                                          (фамилия)
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14 СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

14.1 Хранение аппарата “Скэнар” в упаковке предприятия-изготовителя произво-
дится в отапливаемом хранилище с температурой воздуха от 5 до 40 °С и относитель-
ной влажностью воздуха 80 % при температуре 25 °С.

14.2 Хранение аппарата “Скэнар” у потребителя до эксплуатации и в процессе 
эксплуатации регистрируется в таблице 4.
Таблица 4

Дата 
Условия 

хранения

Должность, фа-
милия и подпись 
лица, ответствен-
ного за хранение

установки на  
хранение снятия с хранения
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники �� ЧЭНС-“Скэнар”
�� ЧЭНС-01-“Скэнар”
�� ЧЭНС-02-“Скэнар”

ТУ 9444-013-05010925-2002
(номер ГОСТ или ТУ)

Зав. № __________________  и дата изготовления _____________________________   
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен____________________________________________________________
                                                   (дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию_________________________________________________
                                                                                                    (дата, подпись)

Принят на гарантийное обслуживание предприятием: ЗАО “ОКБ “РИТМ”, Россия, 347900,  
г. Таганрог, ул. Петровская, 99, тел./факс: (8634) 62-31-79

Подпись и печать руководителя предприятия_________________________________

Подпись владельца электростимулятора_____________________________________
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники �� ЧЭНС-“Скэнар”
�� ЧЭНС-01-“Скэнар”
�� ЧЭНС-02-“Скэнар”

ТУ 9444-013-05010925-2002
(номер ГОСТ или ТУ)

Зав. № __________________  и дата изготовления _____________________________   
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен____________________________________________________________
                                                   (дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию_________________________________________________
                                                                                                    (дата, подпись)

Принят на гарантийное обслуживание предприятием: ЗАО “ОКБ “РИТМ”, Россия, 347900,  
г. Таганрог, ул. Петровская, 99, тел./факс: (8634) 62-31-79

Подпись и печать руководителя предприятия_________________________________

Подпись владельца электростимулятора_____________________________________
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 3
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники �� ЧЭНС-“Скэнар”
�� ЧЭНС-01-“Скэнар”
�� ЧЭНС-02-“Скэнар”

ТУ 9444-013-05010925-2002
(номер ГОСТ или ТУ)

Зав. № __________________  и дата изготовления _____________________________   
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен____________________________________________________________
                                                   (дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию_________________________________________________
                                                                                                    (дата, подпись)

Принят на гарантийное обслуживание предприятием: ЗАО “ОКБ “РИТМ”, Россия, 347900,  
г. Таганрог, ул. Петровская, 99, тел./факс: (8634) 62-31-79

Подпись и печать руководителя предприятия_________________________________

Подпись владельца электростимулятора_____________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Руководство и декларация изготовителя – электромагнитная эмиссия

Аппарат предназначен для применения в электромагнитной обстановке, определенной 
ниже. Покупателю или пользователю аппарата следует обеспечить его применение в ука-
занной электромагнитной обстановке

Испытание на  
электромагнитную эмиссию Соответствие Электромагнитная

обстановка – указания

Радиопомехи по СИСПР 11 Группа 1 Аппарат использует радиочастот-
ную энергию только для выполне-
ния внутренних функций. Уровень 
эмиссии радиочастотных помех 
является низким и, вероятно, не 
приведет к нарушениям функцио-
нирования расположенного вбли-
зи электронного оборудования.
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Испытание на  
электромагнитную эмиссию Соответствие Электромагнитная

обстановка – указания

Радиопомехи по СИСПР 11 Класс B Аппарат пригоден для примене-
ния в любых местах размещения, 
включая жилые дома.

Примечание 1 – Аппарат явля-
ется устройством с внутренним 
источником питания, он не имеет 
разъема для питания от сети пере-
менного тока.

Гармонические составляющие 
потребляемого тока по МЭК 
61000-3-2

Не 
применяют1)

Колебания напряжения и фли-
кер по МЭК 61000-3-3

Не 
применяют1)
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Руководство и декларация изготовителя – помехоустойчивость

Аппарат предназначен для применения в электромагнитной обстановке, определенной 
ниже. Покупателю или пользователю аппарата следует обеспечить его применение в указан-
ной электромагнитной обстановке

Испытания на  
помехоустойчи-

вость

Испытательный уровень 
по МЭК 60601

Уровень 
соответствия

Электромагнитная
обстановка –  

указания

Электростатиче-
ские разряды (ЭСР) 
по МЭК 61000-4-2

± 6 кВ –  
контактный  
разряд
± 8 кВ –  
воздушный  
разряд

± 6 кВ –  
контактный  
разряд
± 8 кВ –  
воздушный  
разряд

Пол в помещении из де-
рева, бетона или керами-
ческой плитки. При полах, 
покрытых синтетическим 
материалом, относитель-
ная влажность воздуха – 
не менее 30 %.
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Испытания на  
помехоустойчи-

вость

Испытательный уровень 
по МЭК 60601

Уровень 
соответствия

Электромагнитная
обстановка –  

указания

Наносекундные 
импульсные поме-
хи по МЭК 61000-
4-4

± 2 кВ – для линий
электропитания
± 1 кВ – для линий  
ввода/вывода

Не приме-
няют

Аппарат является устрой-
ством с внутренним 
источником питания, он 
не имеет разъема для 
питания от сети перемен-
ного тока.

Микросекунд-
ные импульсные 
помехи большой 
энергии по МЭК 
61000-4-5

± 1 кВ при подаче помех 
по схеме “провод-провод”
± 2 кВ при подаче помехи 
по схеме “провод-земля”

Не приме-
няют

Аппарат является устрой-
ством с внутренним 
источником питания, он 
не имеет разъема для 
питания от сети перемен-
ного тока.
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Испытания на  
помехоустойчи-

вость

Испытательный уровень 
по МЭК 60601

Уровень 
соответствия

Электромагнитная
обстановка –  

указания

Провалы напря-
жения, кратковре-
менные прерыва-
ния и изменения 
напряжения во 
входных линиях 
электропитания по 
МЭК 61000-4-11

< 5 % UT (провал напряже-
ния > 95 % UT) в течение 
0,5 периода  
40 % UT (провал напряже-
ния 60 % UT)  в течение 5 
периодов  
70 % UT (провал напряже-
ния 30 % UT) в течение 25 
периодов  
< 5 % UT (провал напряже-
ния > 95 % UT)  
в течение 5 с

Не приме-
няют

Аппарат является устрой-
ством с внутренним 
источником питания, он 
не имеет разъема для 
питания от сети перемен-
ного тока.
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Испытания на  
помехоустойчи-

вость

Испытательный уровень 
по МЭК 60601

Уровень 
соответствия

Электромагнитная
обстановка –  

указания

Магнитное поле 
промышленной 
частоты (50/60 Гц) 
по МЭК 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Уровни магнитного поля 
промышленной частоты 
следует обеспечить в со-
ответствии с типичными 
условиями коммерче-
ской или больничной 
обстановки 

Примечание – UT уровень напряжения электрической сети до момента подачи испытатель-
ного воздействия.
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Руководство и декларация изготовителя – помехоустойчивость

Аппарат предназначен для применения в электромагнитной обстановке, определенной 
ниже. Покупателю или пользователю аппарата следует обеспечить его применение в указан-
ной электромагнитной обстановке

Испытания на по-
мехоустойчивость

Испытатель-
ный уровень 
по МЭК 60601

Уровень 
соответствия

Электромагнитная
обстановка – указания

Расстояние между используемыми 
мобильными радиотелефонными си-
стемами связи и любым элементом 
аппарата, включая кабели, должно 
быть не меньше рекомендуемого 
пространственного разноса, который 
рассчитывается в соответствии с при-
веденным ниже выражением приме-
нительно к частоте передатчика.
Рекомендуемый пространственный 
разнос составляет: d = 1,2√P
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Испытания на по-
мехоустойчивость

Испытатель-
ный уровень 
по МЭК 60601

Уровень 
соответствия

Электромагнитная
обстановка – указания

Кондуктивные 
помехи, наве-
денные ра-
диочастотными
электромагнитны-
ми полями
по МЭК 61000-4-6

3 В (средне-
квадратичное 
значение)
в полосе
от 150 кГц до 80 
МГц

Не приме-
няют

Излучаемое 
радио-частотное 
электро-магнит-
ное поле по МЭК 
61000-4-3 

3 В/м в полосе 
от 80 МГц до 
2,5 ГГц

3 В/м d = 1,2√P 
(от 80 до 800 МГц)

d = 2,3√P 
(от 800 МГц до 2,5 ГГц), где d – ре-
комендуемый пространственный 
разнос, м2); Р – номинальная 
максимальная выходная мощность 
передатчика, Вт, установленная из-
готовителем.
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Испытания на по-
мехоустойчивость

Испытатель-
ный уровень 
по МЭК 60601

Уровень 
соответствия

Электромагнитная
обстановка – указания

Напряженность поля при распростра-
нении радиоволн от стационарных 
радиопередатчиков, по результатам 
наблюдений за электромагнитной 
обстановкой 1), должна быть ниже, 
чем уровень соответствия в каждой 
полосе частот 2).
Помехи могут иметь место вблизи 
оборудования, маркированного 

знаком: 
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Испытания на по-
мехоустойчивость

Испытатель-
ный уровень 
по МЭК 60601

Уровень 
соответствия

Электромагнитная
обстановка – указания

1) Напряженность поля при распространении радиоволн от стационарных  
радиопередатчиков, таких как базовые станции радиотелефонных сетей (сотовых/беспро-
водных), и наземных подвижных радиостанций, любительских радиостанций, AM и FM ра-
диовещательных передатчиков, телевизионных передатчиков не может быть определена рас-
четным путем с достаточной точностью. Для этого должны быть осуществлены практические 
измерения напряженности поля. Если измеренные значения в месте размещения аппарата  
превышают применимые уровни соответствия, следует проводить наблюдения за работой 
аппарата с целью проверки его нормального функционирования. Если в процессе наблюдения 
выявляется отклонение от нормального функционирования, то, возможно, необходимо при-
нять дополнительные меры, такие как переориентировка или перемещение аппарата.
2) Вне полосы частот от 150 кГц до 80 МГц следует обеспечить напряженность поля менее 1 В/м.

Примечания:
1.	 На частотах 80 и 800 МГц применяют большее значение напряженности поля.
2.	 Приведенные выражения применимы не во всех случаях. На распространение электро-

магнитных волн влияет поглощение или отражение от конструкций, объектов и людей.
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Рекомендуемые значения пространственного разноса между портативными  
и подвижными радиочастотными средствами связи и аппаратом

Аппарат предназначается для применения в электромагнитной обстановке, при которой осу-
ществляется контроль уровней излучаемых помех. Покупатель или пользователь аппарата 
может избежать влияния электромагнитных помех, обеспечивая минимальный простран-
ственный разнос между портативными и подвижными радиочастотными средствами связи 
(передатчиками) и аппаратом, как рекомендуется ниже, с учетом максимальной выходной 
мощности средств связи

Номинальная  
максимальная  

выходная мощность  
передатчика, Вт

Пространственный разнос, м, 
в зависимости от частоты передатчика

d = 1,2√P 
в полосе от 

150 кГц до 80 МГц

d = 1,2√P
в полосе от 

80 до 800 МГц

d = 2,3√P
в полосе от 

800 МГц до 2,5 ГГц

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23
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Примечания:
1.	 На частотах 80 и 800 МГц применяют большее значение напряженности поля.
2.	 Приведенные выражения применимы не во всех случаях. На распространение электро-

магнитных волн влияет поглощение или отражение от конструкций, объектов и людей.
3.	 При определении  рекомендуемых значений пространственного разноса d для передат-

чиков с номинальной максимальной выходной мощностью, не указанной в таблице,  
в приведенные выражения подставляют номинальную максимальную выходную мощ-
ность Р в ваттах, указанную в документации изготовителя передатчика.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Гребенчатый электрод Лицевой электрод

Точечный электрод
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Перечень аппаратов, которые при совместном использовании с выносными электродами, 

обеспечивают соответствие требованиям стандарта на ЭМС

Наименование 
и обозначение 

электродов

Наименование 
и обозначение аппаратов
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Электростимуляторы чрескожные:
ЧЭНС-“Скэнар” ЛТБЖ.941514.001
ЧЭНС-01-“Скэнар” ЛТБЖ.941514.001-01
ЧЭНС-02-“Скэнар” ЛТБЖ.941514.001-02
ЧЭНС-“Скэнар”-М ЛТБЖ.941514.001-03
ЧЭНС-01-“Скэнар”-М ЛТБЖ.941514.001-04
ЧЭНС-02-“Скэнар”-М ЛТБЖ.941514.001-05

Электронейростимуляторы чрескожные:
“СКЭНАР-1-НТ” (исполнение 01) ЛТБЖ.941514.003-01
“СКЭНАР-1-НТ” (исполнение 02.1) ЛТБЖ.941514.003-021
“СКЭНАР-1-НТ” (исполнение 02.2) ЛТБЖ.941514.003-022 
“СКЭНАР-1-НТ” (исполнение 02.3) ЛТБЖ.941514.003-023 
“СКЭНАР-1-НТ” (исполнение 03) ЛТБЖ.941514.003-03
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